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1 Las detta forst

Las detta forst

Anvandarinformationen for din Philips-produkt beskriver den mest omfattande konfigurationen
av produkten med maximalt antal alternativ och tillbehor. Vissa funktioner som beskrivs kan

vara otillgangliga for din produktkonfiguration.

Givare ar endast tillgangliga i lander eller regioner dér de ar godkdnda. For information om vad

som galler i din region, kontakta din lokala Philips-representant.

Ultraljudssystem och givare kraver ratt skotsel, rengdéring och hantering. Adekvat skotsel
innefattar inspektion, rengoring och desinficering eller sterilisering efter behov. Denna manual
innehaller information och instruktioner som hjalp for effektiv rengoring, desinfektion och
sterilisering av ultraljudssystem och givare fran Philips. Dessutom bidrar instruktionerna till att
undvika skador under rengoring, desinficering, sterilisering och som kan medféra att garantin
upphavs.

Informationen i denna manual géller for foljande ultraljudssystem:

Affiniti-serien
ClearVue-serien
CX30

CX50
EPIQ-serien
HD5

HD6

HD7
HD11-serien
HD15

iE33

iu22

Lumify

Sparq

Skotsel och rengoéring av ultraljudssystem och givare



Las detta forst

e Xperius (distribueras av B. Braun)

Information om Philips ultraljudssystem eller givare som inte specifikt namns i detta dokument
finns i systemets anvandardokumentation som innehaller information som galler for just ditt
system och dina givare.

Las denna manual innan du borjar rengora eller desinficera systemet eller givarna och iakttag
alla varningar och forsiktighetsatgarder. Var sarskilt uppmarksam pa informationen i avsnittet
"Sakerhet”.

En lista over desinfektionsmedel och rengdéringsmedel som ar kompatibla med
ultraljudssystemet och givarna fran Philips finns i Desinfektionsmedel och rengéringslésningar
for ultraljudssystem och givare (medféljer systemdokumentationen), eller pa webbsidan for
skotsel av givare och system:

www.philips.com/transducercare

En lista 6ver de givare som stdds av ditt system finns i systemets Anvdndarmanual och
Uppdatering av anvéndarinformation (om tillampligt) som innehaller information som géller for
just ditt system och dina givare.

For mer information:
¢ Ring Philips pa +1 800-722-9377 i Nordamerika.
e Utanfér Nordamerika kontaktar du din lokala Philips-representant.
¢ Besok webbsidan for skotsel av givare och system:
www.philips.com/transducercare

Det har dokumentet eller den digitala versionen och den information som finns dari ar
konfidentiell information som &gs av Philips och far inte reproduceras, kopieras i helhet eller i
delar, omarbetas, dndras, visas for andra eller spridas utan skriftlig tillatelse fran Philips
juridiska avdelning. Dokumentet, eller ett digitalt exemplar av det, ar avsett att anvandas av
kunder och ér licensierat till dem som en del av deras inkOp av utrustning fran Philips.
Dokumentet ar ocksa avsett att uppfylla regulatoriska ataganden i enlighet med FDA-kraven
enligt 21 CFR 1020.30 (med eventuella tillagg) och andra lokala myndighetskrav. Obehoérig
person far inte anvanda detta dokument. Detta ar absolut férbjudet.
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Kundkommentarer

Las detta forst

Philips tillhandahaller detta dokument utan nagon som helst garanti, underforstadd eller
uttalad, inklusive, men inte begrénsat till indirekta garantier fran forsaljaren och anpassning for
ett sarskilt andamal.

Philips har vidtagit atgarder for detta dokuments nogrannhet. Philips har emellertid inget
ansvar for felaktigheter eller férsummelser och reserverar sig ratten att gbra dndringar utan
foregdende meddelande pa alla produkter i dokumentet for att forbattra palitligheten,
funktionen eller utformningen. Philips kan ndr som helst gora forbattringar eller andringar i
produkterna eller programmen som beskrivs i detta dokument.

Philips gor inga utfastelser och lamnar inte nagon garanti till anvandaren eller nagon annan part
avseende detta dokuments l[amplighet for ett visst &ndamal eller avseende huruvida det
producerar ett visst resultat. Anvandarens ratt att krava skadestand pa grund av fel eller
forsummelse fran Philips begransas till den summa som betalats av anvandaren till Philips for
att tillhandahalla detta dokument. Under inga omstandigheter kan Philips héllas ansvariga for
speciella, kollaterala, tillfalliga, direkta, indirekta skador eller féljdskador, forluster, kostnader,
ansprak, behov eller ansprak for forlorad vinst, data, utgifter eller kostnader av nagot annat
slag.

Otillaten kopiering av detta dokument kan, forutom att det utgor ett copyright-intrang, minska
mojligheterna for Philips att tillhandahalla korrekt och aktuell information till anvandarna.

” Affiniti”, ” Affiniti CVx”, "EP1Q”, "EP1Q CVx”, och "xMATRIX” &r varumarken som tillhor
Koninklijke Philips N.V.

”Xperius” ar ett varumarke som tillhér Koninklijke Philips N.V. och B. Braun Melsungen AG.

Namn pa produkter som inte kommer fran Philips kan vara varumarken som tillhor respektive
agare.

Kundkommentarer

Om du har fragor om anvandarinformationen eller om du upptéacker ett fel i hari kan du ringa
Philips Ultrasound kundservice pa +1 800-722-9377 i USA eller till din lokala
kundservicerepresentant om du befinner dig utanfor USA. Du kan dven skicka ett e-
postmeddelande till féljande adress:

Skotsel och rengoéring av ultraljudssystem och givare 9



Las detta forst

10

Kundservice

techcomm.ultrasound@philips.com

Kundservice

Representanter for kundservice finns tillgdngliga 6ver hela varlden for att svara pa fragor och
tillhandahalla underhall och service. Kontakta din lokala representant for Philips Ultrasound for
att fa hjalp. Du kan dven kontakta ett av foljande kontor for vidare kontakt med en
kundservicerepresentant eller besoka var webbsida for kontaktuppgifter:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA

800-722-9377

Anvandarinformationens konventioner

Anvandarinformationen for din produkt anvander foljande typografiska konventioner for att
gora det lattare att hitta och forsta information:

¢ Alla procedurer ar numrerade och punktformen for alla delprocedurer visas med bokstaver.
Du maste genomféra momenten under det avsnitt dar de visas for att sakerstalla ett lyckat
resultat.

e Punktlistor anger allman information om en sarskild funktion eller procedur. De medfor
ingen efterféljande procedur.

e Vanster sida av systemet ar pa din vanstra sida nar du star framfor systemet, vand mot
systemet. Framsidan av systemet ar narmast dig nar du handhar det.

¢ Givare och pennsonder hanvisas bada till som givare, om inte skillnaden ar viktig for textens
betydelse.
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Forbrukningsartiklar och tillbehor Las detta forst

Information som &r viktig for sdkerheten och effektiv anvandning av din produkt visas i hela
anvandarinformationen pa féljande satt:

VARNING

Varningar markerar information som ar viktig for sikerheten for handhavare och patient.

>

FORSIKTIGHET

Forsiktighetsatgarder belyser risker som skulle kunna skada produkten och foljaktligen
upphava garantin eller servicekontraktet eller omstiandigheter som innebar att du skulle
kunna forlora patient- eller systemdata.

>

ANM

Dessa meddelanden pakallar din uppmarksamhet pa viktig information som hjalper dig att
anvanda produkten mer effektivt.

Forbrukningsartiklar och tillbehor

Information om bestallning av forbrukningsartiklar och tillbehor finns i ditt systems
Anvéndarmanual.

Skoétsel och rengoring av ultraljudssystem och givare 11
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Forbrukningsartiklar och tillbehor
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Varningar och forsiktighetsatgarder Sakerhet

2 Sakerhet

Las informationen i detta avsnitt for att sdkerstalla sakerheten for alla personer som anvander
och underhaller ultraljudsutrustningen, alla patienter som deltar i undersékningar och for att
sakerstalla kvaliteten for systemet med tillbehor.

Sakerhetsinformation som galler for en specifik rengorings- eller desinfektionsuppgift tas upp
under proceduren for den uppgiften.

Varningar och forsiktighetsatgarder

For maximal sdkerhet vid anvandning av rengoérings- och desinfektionsmedel ska féljande
varningar och forsiktighetsatgarder iakttas:

VARNING

Vissa typer av desinfektionsmedel avldgsnar inte alla slags fororeningar pa ett effektivt sitt.
Det ar darfor viktigt att ratt typ av desinfektionsmedel anvands for systemet eller givaren i
fraga och att 16sningens styrka och kontakttid passar for avsedd klinisk anvandning.

VARNING

& Desinfektionsmedlen rekommenderas for deras kemiska kompatibilitet med
produktmaterialen, inte fér deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett
desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna
fran tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska likemedelsverket) och CDC
(amerikanska smittskyddsinstitutet).

Skoétsel och rengoring av ultraljudssystem och givare 13
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Varningar och forsiktighetsatgarder

VARNING

Var noga med att kontrollera I6sningens utgangsdatum om du anvénder en fardigblandad
16sning.

VARNING

Vilken desinfektionsniva en enhet behdver beror pa vilken typ av vivnad den dr i kontakt
med under anvdndningen och typen av givare som anvands. Sakerstall att
desinfektionsmedlets typ passar for givaren i fraga och givarens anvandningsomrade. For
information om desinficeringskravens nivaer, se "Metoder for givarskotsel” pa sid 45. Se
dven anvisningarna pa desinfektionsmedlets etikett och rekommendationer fran APIC
(forbundet for praktiserande ldkare inom infektionskontroll), FDA (amerikanska
lakemedelsverket) och AlUM:s officiella meddelanden: ”Guidelines for Cleaning and
Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between
Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel” och CDC (amerikanska
smittskyddsinstitutet).

VARNING

Folj rekommendationerna fran tillverkaren av rengorings- eller desinfektionsmedlet.

VARNING

Anvand alltid skyddsglaségon och skyddshandskar vid rengoring, desinficering eller
sterilisering av utrustning.

Skoétsel och rengoring av ultraljudssystem och givare
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Varningar och forsiktighetsatgarder Sakerhet

> B b b

VARNING

For att undvika risk for elektrisk st6t ska du inte anvianda nagon givare som har sankts ned
under den angivna nivan fér rengoring och desinfektion.

VARNING

Vid sterilisering av en givare ska du se till att steriliseringsmedlets styrka och varaktighet for
kontakt ar lampliga for sterilisering. Folj tillverkarens anvisningar.

FORSIKTIGHET

Anvandning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel I6sningsstyrka samt djupare
eller mer langvarig nedsankning dn vad som rekommenderas kan skada eller missfarga
givaren. Givarens garanti blir dartill ogiltig.

FORSIKTIGHET

Anvandning av isopropylalkohol (tvattsprit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade
produkter pa alla givare bor begrinsas. Pa givare med USB-anslutningar dr de enda delarna
som kan rengdras med alkohol givarhdljet och linsen (det akustiska fénstret). Pa givare som
inte ar TEE-givare ar de enda delarna som kan rengoéras med alkohol kontakthdljet och
givarhoéljet och linsen. Pa TEE-givare dr de enda delarna som kan rengoras med alkohol
kontakthoéljet och kontrollhoéljet. Se till att I6sningen innehaller max 91 % isopropylalkohol
eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av ndagon annan del av givaren med
alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada
dessa delar av givaren. En sadan skada técks inte av garantin eller servicekontraktet.

Skoétsel och rengoring av ultraljudssystem och givare 15
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Varningar och forsiktighetsatgarder

FORSIKTIGHET

Vissa rengoringsmedel och desinfektionsmedel kan ge upphov till missfargningar om rester
av desinfektionsmedlet och gelen inte har tagits bort helt mellan varje anvandning. All gel
maste alltid avlagsnas fullstandigt innan rengoringsmedel och desinfektionsmedel anvands.
Om det ar kompatibelt kan en 16sning med 70 % isopropylalkohol anvandas vid behov for att
avlagsna ackumulering av desinfektionsmedelsrester pa systemkomponenterna. Om det ar
kompatibelt kan en I6sning med max 91 % isopropylalkohol eller max 85 % denaturerad
etylalkohol anvdndas vid behov for att avlagsna ackumulering av desinfektionsmedelsrester
pa vissa givarkomponenter.

FORSIKTIGHET

Anvand inte sjdlvhiftande film som Tegaderm pa givarlinsen. Anvindning av sadan film kan
skada linsen.

FORSIKTIGHET

Anvand inte glasrengoringsmedel, Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel
pa monitorskdrmarna. Upprepad anvandning av sadana rengoringsmedel eller produkter
kan skada monitorskdarmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengéringsmedel
for att forhindra ansamling av rester. Anvand ett rengéringsmedel som ar sarskilt avsett for
LCD- eller OLED-skdrmar.

FORSIKTIGHET

Anvind inte Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel eller alkohol pa
pekskdrmarna. Upprepad anvandning av sddana rengoringsmedel eller produkter kan skada
pekskdrmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengoringsmedel for att
férhindra ansamling av rester.
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Varning for latexprodukter Sakerhet

FORSIKTIGHET

Anviand inte I6sningsmedel med slipande verkan eller aceton, MEK, thinner eller andra
starka rengoringsmedel pa systemet, givarna eller kringutrustning.

FORSIKTIGHET

Anvand inte Sani-Cloth AF3 eller Super Sani-Cloth for att desinficera systemet.

FORSIKTIGHET

Anviand en mikrofiberduk, inte hushallspapper, pa monitor- och pekskirmarna.

FORSIKTIGHET

> B B B

Systemytorna och givarna tal ultraljudsgel, alkohol och desinfektionsmedel, men om du
anvander dessa substanser maste du torka bort dem fér att férhindra permanenta skador.

Varning for latexprodukter

Philips ultraljudssystem och givare har inga kontaktytor med ragummilatex.

VARNING
Givarskydden kan innehalla ragummilatex, vilket kan framkalla allergier hos vissa personer.

Skoétsel och rengoring av ultraljudssystem och givare 17
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Varning for latexprodukter

VARNING

Remmen till M2203A-bitskyddet innehaller ragummilatex, som kan orsaka allergiska
reaktioner.

Medicinsk latexvarning fran FDA
29 mars 1991, Allergiska reaktioner mot medicinska enheter med latexinnehall

FDA rekommenderar att sjukvardspersonal identifierar latexkansliga patienter och har
beredskap att omedelbart behandla allergiska reaktioner, eftersom allvarliga allergiska
reaktioner mot medicinska produkter som innehaller latex (rdgummi) har rapporterats.
Patientreaktioner mot latex skiftar fran nasselfeber till systemisk anafylaxi. Latex ingar i manga
medicinska enheter sasom kirurgihandskar och undersokningshandskar, katetrar,
intubationsror, anestesimasker och kofferdamdukar.

Rapporterna till FDA om allergiska reaktioner mot latexinnehallande medicinska produkter har
Okat pa senare tid. En viss typ av latextdckta lavemangsandar aterkallades nyligen sedan flera
patienter dott av anafylaktiska reaktioner under bariumlavemangbehandling. Ytterligare
rapporter angdende latexkanslighet finns i medicinsk litteratur. Okad latexexponering, bade
fran medicinska produkter och fran andra konsumentprodukter, kan vara en av anledningarna
till att latexkanslighet forefaller bli vanligare. Det har t ex rapporterats att 6 - 7 % av kirurgisk
personal och 18 - 40 % av spina bifida-patienter ar latexkansliga.

Protein i sjdlva latexen verkar vara den framsta kallan till allergiska reaktioner. Det dr inte kant
hur mycket protein som kravs for att framkalla en allergisk reaktion, men FDA samarbetar med
tillverkare av latexinnehallande medicinska produkter, for att géra proteinnivan i dessa
produkter sa Iag som mojligt.

FDA:s rekommendationer till sjukvardspersonal angaende detta problem &r féljande:

¢ Vid patientens anamnes bor patienten tillfragas aven om latexkanslighet. Denna
rekommendation galler sarskilt kirurgiska och radiologipatienter, spina bifida-patienter och
sjukvardspersonal. Fragor angaende klada, utslag eller andningsbesvar i samband med
anvandning av latexhandskar eller uppblasning av ballonger bor ocksa stéllas. Om patienten
tidigare haft besvar skall detta noteras i journalen.
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Infektionskontroll

Sakerhet

e Om latexkanslighet misstanks kan anvandning av alternativa material, t ex plast dvervagas.
Personal kan t.ex.ha en latexfri handske 6ver latexhandsken om patienten ar 6verkanslig.
Om bade personal och patient &r 6verkansliga kan tre handskar, varav den mellersta ar av
latex, anvandas. (Latexhandskar med mérkningen “Icke allergiframkallande” férhindrar inte
alltid skadliga reaktioner.)

e Var beredd pa en eventuell allergisk reaktion, nar latexinnehallande medicinska enheter
anvands och sarskilt nar latex kommer i kontakt med slemhinnor.

e Om en allergisk reaktion framkallas med latex som misstankt orsak, bor patienten meddelas
om risken for latexkanslighet och en immunologisk undersokning 6vervagas.

e Tala om for patienten att denne fore medicinska ingrepp bor beratta for lakare och
vardpersonal om varje kdnd latexkanslighet. Patienter med grav 6verkanslighet mot latex
kan uppmanas att ha pa sig ett medicinskt ID-armband.

FDA uppmanar ldkare och vardpersonal att rapportera om allvarliga reaktioner mot latex eller
andra material som anvands i medicinsk utrustning. (Se FDA Drug Bulletin fran oktober 1990.)
Rapportera en incident genom att kontakta FDA Problem Reporting Program, MedWatch, pa
+1-800-332-1088 eller pa Internet:

www.fda.gov/Safety/MedWatch/

For att fa en kopia av en referenslista angaende latexkanslighet kan du skriva till: LATEX, FDA,
HFZ-220, Rockville, MD 20857.

Infektionskontroll

Det finns problem som éar relaterade till infektionskontroll for bade handhavaren och patienten.
Folj de procedurer for infektionskontroll som kliniken eller sjukhuset faststallt for skydd av bade
personal och patienter.
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Infektionskontroll

Hantera kontaminerade givare

Det viktigaste omradet ar hanteringen av givare som kommer i kontakt med smittade patienter.
Anvand alltid skyddshandskar nar du hanterar givare som anvands vid TEE-, endokavitets-,
biopsiprocedurer och intraoperativa procedurer. Information om rengoring och desinfektion av
givare finns i avsnittet "Skotsel av givare” .

Avldgsna blod och smittsamt material fran systemet

VARNING

Om systemet blir internt férorenat av kroppsvatskor som innehaller patogener maste du
omedelbart kontakta kundtjanst hos Philips Ultrasound. Systemets interna komponenter
kan inte desinfekteras. | ett sadant fall maste systemet bortskaffas som smittsamt material
enligt lokala och nationella bestammelser.

FORSIKTIGHET

Anvandning av isopropylalkohol (tvattsprit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade
produkter pa alla givare bor begransas. Pa givare med USB-anslutningar dr de enda delarna
som kan rengéras med alkohol givarholjet och linsen (det akustiska fonstret). Pa givare som
inte ar TEE-givare dr de enda delarna som kan rengdras med alkohol kontakthéljet och
givarholjet och linsen. Pa TEE-givare dr de enda delarna som kan rengéras med alkohol
kontakthéljet och kontrollhdljet. Se till att I6sningen innehaller max 91 % isopropylalkohol
eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av nagon annan del av givaren med
alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada
dessa delar av givaren. En sadan skada técks inte av garantin eller servicekontraktet.

Avlagsna blod pa systemets och givarens kontakter och kablar med gasvav fuktad med tval och
rent vatten. Torka sedan utrustningen med en mjuk, torr och luddfri duk for att forhindra
korrosion. Du kan anvdnda en 16sning med 70 % isopropylalkohol (tvattsprit) endast pa vissa
delar av systemet. Kompatibla systemkomponenter anges under "Desinfektionsmedel och
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Overférbar spongiform encefalopati Sakerhet

rengoringsmedel for systemytor” pa sid 31. Du kan anvanda en 16sning med 91 %
isopropylalkohol (tvattsprit) eller en 16sning med 85 % denaturerad etylalkohol endast pa vissa
delar av givarna. Mer information finns i avsnittet om respektive givartyp. Det finns dven andra
rengoringsmedel. For mer information, se Desinfektionsmedel och rengéringslésningar fér
utraljudssystem och givare. Narmare information om hur blod och annat infekterat material
avlagsnas fran systemet finns i avsnittet “Rengoring och underhall av systemet”.

EKG-kablar och elektrodset

Information om rengoéring av EKG-kablar och elektrodset finns i avsnittet “"Rengdring och
underhall av systemet”.

Overférbar spongiform encefalopati

VARNING

Det kan hdnda att ett sterilt givarskydd blir skadat under en intraoperativ tillampning pa en
patient med overforbar spongiform encefalopati, som t ex Creutzfeldt Jakobs syndrom. Du
foljer da riktlinjerna fran CDC (amerikanska smittskyddsinstitutet) och detta dokument fran
Virldshilsoorganisationen: WHO/CDS/ APH/2000/3, WHO Infection Control Guidelines for
Transmissible Spongiform Encephalopathies. Givarna for systemet kan inte dekontamineras
genom upphettning.

Givarskydd

Se medfdljande instruktioner for information om procedurer vid anvandning av givarskydd.
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Givarskydd

VARNING

For att forhindra kontamination av blodburna patogener ska sterila givarskydd som ar
godkdnda enligt lag anvandas tillsammans med steril ultraljudséverféringsgel for
intraoperativa program samt under nalstyrning och biopsiprocedurer. Givarskydd
rekommenderas for transesofageala, transrektala och intravaginala procedurer. Skydden ar
obligatoriska i Kina och Japan. Philips rekommenderar anvandning av sterila skydd som ar
godkanda enligt lag.

VARNING

Latex och talk anvands vanligen i givarskydd som marknadsfors for att underlatta
infektionskontroll vid transesofageala och intraoperativa avbildningstillampningar, vid
tillampningar fér inre haligheter samt under nalstyrnings- och biopsiprocedurer. Sok pa
forpackningen efter latex- och talkinnehall. Studier har visat att patienter kan fa allergiska
reaktioner av ragummilatex. Ytterligare upplysningar finns i FDA Medical Alert fran 29 mars
1991 som aterges i avsnittet "Medicinsk latexvarning fran FDA” pa sid 18.

VARNING

Vid intraoperativ tilldmpning maste givare som har genomgatt hdgnivadesinficering
anvandas med steril ultraljudséverféringsgel och sterilt givarskydd som har godkants enligt
lag.

VARNING

Inspektera givarskydden fére och efter anvandning.
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Givarskydd Sakerhet

VARNING
Applicera inte givarskyddet forran du ar redo att utfora proceduren.

VARNING
Om ett monterat givarskydd gar sonder eller fororenas fore anviandningen ska givaren
rengoras och desinficeras och ett nytt, sterilt skydd som ar godkant enligt lag monteras.

VARNING

Sterila givarskydd dr engangsartiklar och far inte ateranvandas.

>
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Givarskydd
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Om desinfektionsmedel Desinfektionsmedel for system och givare

3 Desinfektionsmedel for system och

givare

Las denna information innan du desinficerar eller steriliserar. Den behandlar rekommenderade
desinfektionsmedel och valet av ratt desinfektionsmedel for 6nskad desinficeringsniva. Du
maste se tillamplig kompatibilitetstabell for desinfektionsmedel och rengoringslosningar nar
det galler kemisk kompatibilitet mellan desinfektionsmedel/rengéringsmedel och
ultraljudsgivare fran Philips (se Desinfektionsmedel och rengéringslésningar fér ultraljudssystem
och givare).

Om desinfektionsmedel

VARNING

Vissa typer av desinfektionsmedel avldgsnar inte alla slags fororeningar pa ett effektivt satt.
Det ar darfor viktigt att ratt typ av desinfektionsmedel anvands for systemet eller givaren i
fraga och att I6sningens styrka och kontakttid passar for avsedd klinisk anvandning.

VARNING

Desinfektionsmedlen rekommenderas for deras kemiska kompatibilitet med
produktmaterialen, inte for deras biologiska effektivitet. Ytterligare upplysningar om ett
desinfektionsmedels biologiska effektivitet hittar du i riktlinjerna och rekommendationerna
fran tillverkaren av desinfektionsmedlet, FDA (amerikanska likemedelsverket) och CDC
(amerikanska smittskyddsinstitutet).
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VARNING

Var noga med att kontrollera I6sningens utgangsdatum om du anvénder en fardigblandad
16sning.

VARNING

Anvand alltid skyddsglaségon och skyddshandskar vid rengoring, desinficering eller
sterilisering av utrustning.

VARNING

Vilken desinfektionsniva en enhet behdver beror pa vilken typ av vivnad den dr i kontakt
med under anvandningen och typen av givare som anvands. Sakerstall att
desinfektionsmedlets typ passar for givaren i fraga och givarens anvandningsomrade. For
information om desinficeringskravens nivaer, se ”"Metoder for givarskotsel” pa sid 45. Se
dven anvisningarna pa desinfektionsmedlets etikett och rekommendationer fran APIC
(forbundet for praktiserande ldkare inom infektionskontroll), FDA (amerikanska
lakemedelsverket) och AIUM:s officiella meddelanden: ”"Guidelines for Cleaning and
Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between
Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel” och CDC (amerikanska
smittskyddsinstitutet).

FORSIKTIGHET

Anvandning av ett icke-rekommenderat desinfektionsmedel, fel 16sningsstyrka samt djupare
eller mer langvarig nedsinkning dn vad som rekommenderas kan skada eller missfirga
givaren. Givarens garanti blir dartill ogiltig.
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Faktorer som paverkar desinfektionsmedlets effekt Desinfektionsmedel for system och givare

N

FORSIKTIGHET

Anvandning av isopropylalkohol (tvattsprit), denaturerad etylalkohol och alkoholbaserade
produkter pa alla givare bor begransas. Pa givare med USB-anslutningar dr de enda delarna
som kan rengdras med alkohol givarhdljet och linsen (det akustiska fénstret). Pa givare som
inte ar TEE-givare ar de enda delarna som kan rengoéras med alkohol kontakthdljet och
givarhoéljet och linsen. Pa TEE-givare dr de enda delarna som kan rengoras med alkohol
kontakthoéljet och kontrollhoéljet. Se till att I6sningen innehaller max 91 % isopropylalkohol
eller max 85 % denaturerad etylalkohol. Torka inte av nagon annan del av givaren med
alkohol (inklusive kablar, USB-anslutningar eller kabelavlastare) eftersom det kan skada
dessa delar av givaren. En sadan skada técks inte av garantin eller servicekontraktet.

Faktorer som paverkar desinfektionsmedlets effekt

Foljande faktorer paverkar desinfektionsmedlets effekt:
e Mikroorganismernas antal och plats
e Mikroorganismernas inneboende resistens
e Desinfektionsmedlens koncentration och styrka
e Fysiska och kemiska faktorer
e Organisk och oorganisk materia
e Exponeringstiden

e Biofilmer

Vilja desinfektionsmedel och rengoringsléosningar

For att valja de desinfektionsmedel och rengdringsldsningar som ar kompatibla med
ultraljudssystemet och givarna fran Philips, se Desinfektionsmedel och rengéringslésningar fér
ultraljudssystem och givare, som finns i systemdokumentationen eller pa webbsidan for skotsel
av givare och system:
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Vilja desinfektionsmedel och rengoringslosningar

www.philips.com/transducercare

Folj anvisningarna pa etiketten om beredning och I6sningsstyrka. Var noga med att kontrollera
I6sningens utgangsdatum om du anvander en fardigblandad 16sning.

Pa grund av det stora antalet tillgdngliga rengérings- och desinfektionsprodukter ar det omgjligt
att gora en lista som omfattar samtliga. Kontakta din Philips-representant for hjalp om du ar
osaker pa om en viss produkt ar lamplig.

For mer information:
e www.philips.com/transducercare
¢ Ring Philips pa +1 800-722-9377 i Nordamerika.
e Utanfér Nordamerika kontaktar du din lokala Philips-representant.

Baserat pa materialkompatibilitetstestning, produktanvandningsprofil och aktiva ingredienser
har Philips gett ett allmant godkdannande for anvandning av féljande typer av
desinfektionsmedel pa /dg- och mellannivd som anvands som spray eller pa servett pa givare
med hudkontakt och transvaginala eller transrektala givare, enligt
kompatibilitetsbegrdansningarna i tabellen med desinfektionsmedel.

FORSIKTIGHET

Philips har inte allmant godkant féljande transesofageala givare eller laparoskopigivare for
anvandning.

¢ Natriumhypokloritbaserade medel (exempelvis 10 % hushallsblekmedelslésning med cirka
0,6 % aktivt natriumhypoklorit)

e Kvartarammoniumbaserade medel (QUAT) (exempelvis produkter som innehaller n-
alkylxbenzylammoniumkloridldsning, dar x kan vara vilken organisk funktionell grupp som
helst, t.ex. etyl och metyl och sa vidare. Koncentrationen vid anvandning ska vara lagre an
0,8 % totalt for alla angivna kvartdrammoniumbaserade medel)

e Accelererad vateperoxid-baserat (max 0,5 % vateperoxid)

Skoétsel och rengoring av ultraljudssystem och givare
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Vilja desinfektionsmedel och rengoringslésningar Desinfektionsmedel for system och givare

e Medel baserade pa alkohol eller alkohol plus QUAT (produktens alkoholhalt far inte
overskrida 91 % isopropylalkohol eller 85 % denaturerad etylalkohol)

e Du kan ocksa anvanda produkter som inte specifikt anges i denna kompatibilitetstabell,
men som har liknande aktiva ingredienser (enligt denna lista) och marknadsfors for
medicinskt bruk.
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Vilja desinfektionsmedel och rengoringslosningar
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Desinfektionsmedel och rengoringsmedel for systemytor Rengoring och underhall av systemet

4 Rengoring och underhall av systemet

> >

Underhall bor utféras regelbundet och vid behov.

Eftersom systemet ar en del i en medicinsk utrustning som innehaller flera kretskort,
omfattande servicediagnostik och komplex programvara rekommenderar Philips att endast
utbildad personal far utfora service pa systemet.

Det ar viktigt att rengora och underhalla ultraljudssystemet och kringutrustning. Det ar viktigt
att rengora kringutrustningen noggrant eftersom de innehaller elektromekaniska enheter. Om
de utsétts for konstant och kraftigt damm och fuktighet i miljon skadas bade enheternas
prestanda och palitlighet.

Det ar viktigt att rengora de givare som anvands med ditt ultraljudssystem.
Rengoringsprocedurerna varierar for olika givartyper och vad de anvands till. Detaljerad
information om hur du rengor och underhaller varje givartyp som anvdands med systemet finns i
"Skotsel av givare”. Ytterligare systemspecifika anvisningar for hur du rengér och underhaller
systemet finns i systemets Anvédndarmanual.

VARNING

Anvand alltid skyddsglaségon och skyddshandskar vid rengoring, desinficering eller
sterilisering av utrustning.

FORSIKTIGHET

F6lj alla instruktioner som medfdljer for att undvika skador under rengoring, desinficering
och sterilisering. Om du inte gor det kan garantin upphavas.

Desinfektionsmedel och rengoringsmedel for systemytor

Den héar informationen géller alla system utom Lumify, som behandlas under ”Systemunderhall
for Lumify” pa sid 38.
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Rengoring och underhall av systemet Desinfektionsmedel och rengoéringsmedel for systemytor

Desinfektionsmedlets och rengdéringsmedlets kompatibilitet beror pa vilken komponent de
anvands pa. Produkterna i féljande tabell &r kompatibla med dessa systemytor:

EKG-stamkablar, avledningar och elektroder

Externa plastytor och malade ytor pa systemet och vagnen

Systemets kontrollpanel

Monitorskdarmar och pekskarmar

Kabelsamlare med klamma for givare

Rengoringslosningar Rengoringslosningar for Desinficeringsmedel for systemytor och pekskarmar

for alla ytor monitorskdarmar och pekskarmar

Mild tvallésning” e Mild tvallsning e 70 % isopropylalkohol (IPA) (ej godkant for
pekskarmar)

e Rengoringsprodukter
avsedda for LCD- eller OLED- ¢ Opti-Cide3 (QUAT/IPA-baserat)

skarmar e Oxivir Tb (accelererad vateperoxid-baserat)

* Renatvatten e Protex spray eller servetter (enbart kompatibel med
EPIQ- och Affiniti-serierna samt Xperius-system)

e Sani-Cloth HB (QUAT-baserad)

e Sani-Cloth Plus (QUAT/IPA-baserad)

e Pl-Spray Il (QUAT-baserad)

1. Milda tvallésningar innehaller inte nagra skarpa ingredienser och ar inte irriterande for
huden. De far inte innehalla parfym, olja eller alkohol. Handsprit &r inte godkant for
anvandning.

FORSIKTIGHET

Anvand inte I6sningsmedel med slipande verkan eller aceton, MEK, thinner eller andra
starka rengoringsmedel pa systemet, givarna eller kringutrustning.
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FORSIKTIGHET

Anviand inte Sani-Cloth AF3 eller Super Sani-Cloth for att desinficera systemet.

FORSIKTIGHET

Spill eller spraya inte vatska i nagra systemskarvar, portar eller givarens anslutningsuttag.

FORSIKTIGHET

Anviand en mikrofiberduk, inte hushallspapper, pa monitor- och pekskirmarna.

FORSIKTIGHET

Anvind inte glasrengoringsmedel, Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel
pa monitorskirmarna. Upprepad anvandning av sadana rengéringsmedel eller produkter
kan skada monitorskdrmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengéringsmedel
for att forhindra ansamling av rester. Anvand ett rengéringsmedel som ar sarskilt avsett for
LCD- eller OLED-skarmar.

FORSIKTIGHET

Anvand inte Dispatch-spray eller produkter som innehaller blekmedel eller alkohol pa
pekskdrmarna. Upprepad anvandning av sadana rengéringsmedel eller produkter kan skada
pekskdrmens yta. Torka omedelbart av desinfektions- eller rengéringsmedel for att
forhindra ansamling av rester.
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Rengodra och desinfektera systemet och EKG-utrustningen

FORSIKTIGHET

Systemytorna och givarna tal ultraljudsgel, alkohol och desinfektionsmedel, men om du
anvander dessa substanser maste du torka bort dem fér att férhindra permanenta skador.

Narmare information om desinfektionsmedel for systemet och givarna finns i avsnittet
"Desinfektionsmedel for system och givare”.

Instruktioner for rengéring och desinfektion av givare finns i avsnittet “Skotsel av givare” .

Rengora och desinfektera systemet och EKG-
utrustningen

Den har informationen galler alla system utom Lumify, som behandlas under ”Systemunderhall
for Lumify” pa sid 38.

Systemets kontrollpanel och andra ytor ar alltid utsatta for spill fran vatskor och andra material,
t.ex. stora mangder gel. Dessa material kan tranga in i elektroniska komponenter under panelen
och orsaka aterkommande systemfel. Vid preventivt underhall kontrollerar du om det finns
nagra potentiella problem, t.ex. [6sa rattar eller slitna reglage.

VARNING

Anvand alltid skyddsglaségon och skyddshandskar vid rengéring, desinficering eller
sterilisering av utrustning.

VARNING

Systemet innehaller hdg spanning och kan ge elstotar i samband med underhall. Undvik
risken for farliga elstotar genom att alltid stanga av systemet och koppla fran stromkabeln
fran vagguttaget och vanta minst 30 minuter innan du rengor systemet.
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FORSIKTIGHET

Anvind endast kompatibla rengoérings- och desinfektionsmedel pa systemytorna. Var noga
med att kontrollera I6sningens utgangsdatum om du anvander en firdigblandad 16sning.

FORSIKTIGHET

Kontrollera att alla bromsar dr lasta innan du utfor underhall eller rengoring.

FORSIKTIGHET

Anviand inte I6sningsmedel med slipande verkan eller aceton, MEK, thinner eller andra
starka rengoringsmedel pa systemet, givarna eller kringutrustning.

FORSIKTIGHET

For att undvika skador pa monitorskdarmen eller pekskdarmen ska du inte vidrora dem med
vassa objekt som pennor eller passare. Var forsiktig sa att du inte repar skdrmens yta under
rengdringen.

FORSIKTIGHET

Anviand en mikrofiberduk, inte hushallspapper, pa monitor- och pekskidrmarna.

FORSIKTIGHET

Var forsiktig sa att det inte kommer in ndgon rengdringslésning i systemets kontrollpanel,
monitorskdrmar, pekskdarm eller tangentbord under rengoringen. Du far inte spilla eller
spruta vatskor pa reglagen, i systemhdljet eller i givarens anslutningsuttag.
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Rengodra och desinfektera systemet och EKG-utrustningen

FORSIKTIGHET

Spruta inte desinficeringsmedel direkt pa systemytorna. Nar du torkar far inte
desinficeringsmedlet samlas i polar eller rinna pa systemytorna. D3 kan desinficeringsmedel
lacka in i systemet vilket skadar det och upphaver garantin. Torka enbart med en duk eller
en applikator som ar latt fuktad.

FORSIKTIGHET

Systemytorna och givarna tal ultraljudsgel, alkohol och desinfektionsmedel, men om du
anvander dessa substanser maste du torka bort dem fér att férhindra permanenta skador.

Rengora systemet och EKG-utrustningen

Den hér informationen géller alla system utom Lumify, som behandlas under ”Systemunderhall
for Lumify” pa sid 38.

1. Fore rengoring stanger du av systemet och kopplar bort stromsladden fran stromuttaget.
Kontrollera dven att systemets bromsar ar lasta.

2. Sa har rengér du monitorskdarmar och pekskarmar:

a. Torka avdamm med en mjuk, luddfri duk. Philips rekommenderar anvandning av en
microfiberduk.

b. Anvand ett flytande skarmrengdringsmedel som ar sarskilt avsett for LCD- eller OLED-
skdrmar. Spraya medlet pa rengéringsduken och torka férsiktigt rent skarmen. Du kan
ocksa anvanda sarskilda skdarmsavetter.

c. Torka av skarmen med en mjuk fiberfri duk.

3. Rengor kontrollpanelen genom att avldgsna alla fasta partiklar runt tangenter eller reglage
med en bomullstopp eller tandsticka och se till att materialet inte tranger in i holjet. Torka
med en mjuk duk som ar fuktad med tval och rent vatten.

4. Torka av systemets Ovriga yttre ytor och vagnen med en mjuk duk som fuktats latt (fuktig,
men inte sa det droppar) med tval och rent vatten:
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Rengodra och desinfektera systemet och EKG-utrustningen Rengoring och underhall av systemet

6.

e Plastytor och malade ytor
e EKG-stamkablar, avledningar och elektroder

Du kan anvédnda 70 % isopropylalkohol pa envisa flackar eller black och sedan tvatta med
tval och rent vatten.

Torka forsiktigt bort eventuella rester med en mjuk duk som ar latt fuktad med renat
vatten.

Torka av utrustningen for att férhindra korrosion.

Om utrustningen varit i kontakt med blod eller smittodmnen, se “Desinficera systemytor och
EKG-utrustningen” pa sid 37 och ”Infektionskontroll” pa sid 19.

Desinficera systemytor och EKG-utrustningen

Fore desinficering av systemet och EKG-utrustningen, |as “Desinfektionsmedel och
rengoringsmedel for systemytor” pa sid 31.

Den héar informationen géller alla system utom Lumify, som behandlas under ”Systemunderhall
for Lumify” pa sid 38.

1.

Fore rengoring och desinfektion stanger du av systemet och kopplar bort natsladden fran
stromuttaget och kontrollerar att systemets bromsar ar lasta.

Rengor systemet enligt procedurerna i avsnittet "Rengdra systemet och EKG-utrustningen”
pa sid 36.
Vilj ett desinfektionsmedel som ar kompatibelt med systemet och félj instruktionerna pa

etiketten om beredning, temperatur och I6sningsstyrka. Var noga med att kontrollera
I6sningens utgangsdatum om du anvander en fardigblandad 16sning.

Torka systemytorna med desinficeringsmedlet och f6lj instruktionerna som medféljer
desinficeringsmedlet om varaktighet for avtorkningen, styrka for 16sningen och varaktighet
for kontakt med desinficeringsmedlet. Anvand ratt |6sningsstyrka och varaktighet. Se till att
tiden da l6sningen kommer i kontakt med enheten ar lamplig fér den avsedda kliniska
tilldmpningen.

Torka av utrustningen for att férhindra korrosion.
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Systemunderhall for Lumify

Du ansvarar for att rengora och desinficera enheten pa korrekt satt i enlighet med tillverkarens
anvisningar och institutionens policyer fér rengoring och desinficering av medicinska produkter.

Information om rengéring av Philips Lumifys komponenter finns i Lumify-
anvandardokumentationen.

VARNING

Om den Lumify-kompatibla mobila enheten kontamineras inuti av kroppsvatskor som
innehaller patogener maste du omedelbart kontakta en servicerepresentant for Philips.
Enhetens interna komponenter kan inte desinficeras. | ett sadant fall maste enheten
kasseras som smittsamt material enligt lokala och nationella bestimmelser.

Rengora styrkulan

Regelbunden rengdring av styrkulan forlanger dess livslangd och gor att du slipper ringa till
service.

1. Skruva bort ringen runt styrkulan med fingret.

2. Satt tillbaka kulan i monteringsomradet.

3. Rengor styrkulan och monteringsomradet med en dammfri duk eller en liten borste.
4. Satt tillbaka kulan i monteringsomradet.
5

Skruva pa ringen med fingret.
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Rengoring av systemets luftfilter Rengoring och underhall av systemet

> B> B B

Rengoring av systemets luftfilter

Luftfiltret i systemet ska inspekteras varje vecka och rengoras vid behov. Om du bestammer dig
for att rengora luftfiltret med tval och vatten kanske du vill installera ett extra filter medan det
andra filtret torkar. Du kan bestalla ytterligare luftfilter genom att kontakta Philips pa +1
800-722-9377 (Nordamerika) eller en lokal representant for Philips (utanfér Nordamerika).

VARNING

Sting alltid av systemet och dra ut nitsladden ur vigguttaget innan du genomfoér underhall
eller rengoring.

FORSIKTIGHET

Stidng av strommen innan du tar ut luftfiltren. SI3 inte pa strommen igen forran du har
monterat luftfiltret i enheten.

FORSIKTIGHET

Kontrollera att luftfiltret dr torrt innan du installerar det. Om du installerar ett vatt eller
fuktigt luftfilter kan det skada systemet.

FORSIKTIGHET

Kontrollera att systemets bromsar &r lasta innan du rengor luftfiltret.

1. Leta upp luftfilterhandtaget.
2. Draluftfilterhandtaget rakt utat tills filtret ar helt avlagsnat fran systemet.
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3. Inspektera filtret. Beroende pa luftfiltrets skick kan du damsuga eller skoélja av filtret med

vatten for att rengéra det. Om filtret &r utslitet eller inte gar att rengora ska du byta ut det.

4, Satt tillbaka filtret genom att skjuta filtret pa plats.

For ytterligare systemspecifika procedurer, t.ex. aterstalla filtrets underhallsstatus, se ditt
systems Anvdndarmanual.

Rengora och desinficera AC-adaptern

VARNING

Anvand alltid skyddsglasogon och skyddshandskar vid rengoring och desinficering av
utrustning.

FORSIKTIGHET

Sank inte ner AC-adaptern.

FORSIKTIGHET

Hall fukt och vitska borta fran AC-adaptern Spill eller spraya inte vitska pa adaptern.

1. Koppla bort natadaptern fran systemet och vagguttaget.

2. Torka AC-adaptern med en torr trasa. Om du maste ta bort flackar torkar du den med en

duk fuktad med mild tvallésning och vatten.

3. Avlagsna allt fast material med en bomullstopp eller tandsticka och se till att materialet

inte tranger in i adaptern.
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Rengodra och desinficera AC-adaptern Rengoring och underhall av systemet

4. Om du maste desinficera den torkar du den med alkoholfuktat handdukspapper eller duk.

5. Torka AC-adaptern med en torr trasa tills den ar helt torr innan du ansluter den till
systemet eller vagguttaget.

Skotsel och rengoéring av ultraljudssystem och givare
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Rengodra och desinficera AC-adaptern
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Definitioner for rengoring, desinficering och sterilisering av givare Skotsel av givare

5 Skotsel av givare

Alla givare fran Philips kraver ratt skotsel, rengoring och hantering. Detta avsnitt innehaller
information och instruktioner som hjalp for effektiv rengoring, desinficering och sterilisering av
givare som ar kompatibla med Philips-ultraljudssystemet. Dessutom bidrar instruktionerna till
att undvika skador under rengoring, desinficering, sterilisering och som kan medfora att
garantin upphavs.

Adekvat skotsel innefattar inspektion, rengéring och desinficering eller sterilisering efter behov.
Givare maste rengoras efter varje anvandningstillfalle. Lat inte kontaminanter torka in pa
givaren. Du kan reducera mangden intorkade kontaminanter genom att anvanda en
enzymrengoringsspre;j.

Inspektera alla delar av givaren noggrant fore varje anvandning. Kontrollera om det finns
sprickor eller annan skada som aventyrar givarens funktion. Rapportera alla skador till din
auktoriserade servicerepresentant och ta givaren ur bruk.

Information om vilka geler som ar kompatibla med systemets givare finns i avsnittet
”Ultraljudsgel” pa sid 109.

Definitioner for rengoring, desinficering och sterilisering
av givare

All rengoring, desinficering och sterilisering utgor en statistisk minskning av antalet mikrober
som finns pa en yta, snarare an en fullstandig eliminering av dem. Noggrann rengdéring av
givaren ar nyckeln till en initial minskning av den mikrobiella/organiska belastningen med minst
99 %. Denna rengoring foljs av en desinficeringsprocedur som sakerstéller en hég grad av skydd
fran overforing av smittsamma sjukdomar, dven om givaren har ett engangsskydd under
anvandning.

Detta dokument foljer de rekommendationer som ges i AIUM:s officiella meddelanden om
rengdring och desinficering av ultraljudsgivare. Du bor ldsa det dokumentet och dven lasa CDC-
dokumentet som citeras har:
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Definitioner fér rengéring, desinficering och sterilisering av givare

American Institute of Ultrasound in Medicine, AIUM:s officiella meddelanden: “Guidelines
for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and
Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Ge
AlUM:s webbplats:

WWwWw.aium.org

|”

Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, ”"Guideline for Disinfection and
Sterilization in Healthcare Facilities, 2008”. Webbplatsen for CDC (amerikanska
smittskyddsinstitutet):

www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/

AlUM-definitioner

Rengoring tar bort synlig smuts (t.ex. organiska och oorganiska material) fran féremal och
ytor och utfors vanligtvis manuellt eller mekaniskt med vatten och rengéringsmedel eller
enzymatiska produkter. Noggrann rengoring ar viktig fore hognivadesinficering och
sterilisering eftersom oorganiska och organiska material som &r kvar pa instrumentens ytor
stor dessa processers effektivitet.

Desinficering beskriver en process som eliminerar manga eller alla patogena
mikroorganismer, férutom bakteriella sporer.

Lagnivadesinficering (LLD) forstor de flesta bakterier, en del virus och en del svampar.
Lagnivadesinficering inaktiverar inte nodvandigtvis Mycobacterium tuberculosis eller
bakteriella sporer.

Mellannivadesinficering (ILD) inaktiverar Mycobacterium tuberculosis, bakterier, de flesta
virus, de flesta svampar och en del bakteriella sporer.

Hognivadesinficering (HLD) forstor eller tar bort alla mikroorganismer, férutom bakteriella
sporer.

Sterilisering beskriver en process som forstor eller eliminerar alla former av mikrobiellt liv
och utfors pa sjukvardsinrattningar genom fysiska eller kemiska metoder. Nar kemikalier
anvands for att forstora alla former av mikrobiologiskt liv kan de kallas for kemiska
steriliseringsmedel. Samma bakteriedddande amnen som anvands for kortare
exponeringsperioder kan ocksa vara del av desinficeringsprocessen (dvs.
hognivadesinficering).

Skoétsel och rengoring av ultraljudssystem och givare

4535 620 85571_A /795 * AUG 2020

Philips



4535 620 85571_A /795 * AUG 2020

Philips

Metoder for givarskotsel Skoétsel av givare

Metoder for givarskotsel

For att kunna valja en lamplig metod for skotsel av givaren maste du forst faststalla givarens
klassificering, baserat pa dess anvandning. Givarens skotselmetod avgor vilket
desinfektionsmedel som ar [ampligt for givaren. Narmare information om kompatibla
desinfektionsmedel finns i avsnittet “Desinfektionsmedel for system och givare”. Folj alltid
tillverkarens anvisningar nar du anvander rengérings- och desinfektionsmedel.

ANM

Philips rekommenderar att du anvander samma typ av rengoéring, desinficering och
sterilisering mellan anvandningarna oavsett om nésta anvandning sker pa samma patient eller
en annan patient.
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Anvandning av icke-TEE-

givare

Kontakt med intakt hud

Skotselmetoder efter givartyp

Exempel Klassificering

Krokta, linjdra, xMATRIX Ej kritisk
och sektorgivare

Metoder for givarskotsel

Skotselmetod

Lagnivadesinficering (se
”Lagnivadesinficering av

icke-TEE-givare” pa

sid 63)
Kontakt med slemhinnor Inre héligheter Semikritisk Hognivadesinficering (se
eller icke-intakt hud "Hdgnivadesinficering av
icke-TEE-givare” pa
sid 65)"
Fors in i vavnad som annars Intraoperativ och Kritisk Hognivadesinfektion eller

ar steril

laparoskopisk anvandning

sterilisering (se
"Hdgnivadesinficering av
icke-TEE-givare” pa sid 65
eller ”